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Úvod
Cévní mozkové příhody (CMP) patří k nejčas-

tějším příčinám morbidity, mortality a invali-

dity pa cientů především v rozvinutých zemích. 

Ischemická CMP (iCMP) tvoří 80– 85 % všech 

CMP a její nejčastější příčinou je akutní uzávěr 

mozkové tepny, který lze prokázat u více než 

70 % pa cientů v prvních hodinách od začátku 

příznaků [1,2]. Mortalita se pohybuje v roz-

mezí 20– 30 % a u většiny pa cientů zůstávají 

po prodělaném ischemickém iktu trvalé ná-

sledky, které způsobují závažné omezení nebo 

trvalou invaliditu. Mozkový infarkt vzniká na 

podkladě uzávěru mozkové tepny zásobu-

jící krví příslušnou část mozkové tkáně. Nej-

častěji se jedná o uzávěr arteria cerebri media 

(ACM) –  30– 35 % všech iCMP, méně často 

dochází k okluzi krční tepny –  arteria carotis 

interna (ACI). Uzávěr a. vertebralis (AV) –  in-

cidence 5– 6 % všech iCMP může mít pro 

pa cienta fatální průběh, kdy mortalita dosa-

huje téměř 100 % [3]. K nejdůležitějším pro-

gnostickým faktorům u pa cientů s iCMP patří 

kromě lokalizace uzávěru mozkové tepny 

a stavu kolaterálního řečiště především čas do 

dosažení opětovné rekanalizace tepny. Časná 

rekanalizace v prvních 6 hod od vzniku pří-
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od začátku prvních příznaků (třída I, úroveň A –  

dle European Stroke Organization) pomocí re-

kombinantního tkáňového aktivátoru plazmi-

nogenu (rt-PA). Výjimku představuje uzávěr 

a. basilaris, kdy je možno IVT podat i po 

4,5 hod [8]. Doporučené dávkování rt-PA (Acti-

lyse®) je 0,9 mg/ kg tělesné váhy s maximem 

90 mg. 10 % dávky se podává bolusově a zby-

lých 90 % dávky v následné 60min infuzi. Účin-

nost systémové trombolýzy rekombinantním 

aktivátorem tkáňového plazminogenu apliko-

vaným v dávce 0,9 mg/ kg v hodinové infuzi 

v léčbě iCMP do 3 hod od vzniku příznaků 

bylo prokázáno v roce 1995 ve studii NINDS [9]. 

Studie ECASS 3 z roku 2008 prokázala účinnost 

této léčby i v prodlouženém časovém okně do 

4,5 hod [10]. Počet soběstačných pa cientů po 

léčbě systémovou trombolýzou však nepře-

sahuje 55 % [11], přičemž k selhání léčby do-

chází především u pa cientů s uzávěrem velké 

mozkové tepny (T okluze vnitřní karotidy, 

a. basilaris) [12].

V důsledku těchto ne příliš lichotivých čísel 

v léčbě iCMP pomocí rt-PA je v posledním de-

setiletí snaha o co nejrychlejší rekanalizaci uzá-

věru mozkové tepny za využití endovaskulár-

ních metod. Dle metaanalýzy z 53 klinických 

studií zahrnujících 2 066 pa cientů bylo zjiš-

těno, že k časné rekanalizaci dochází pouze 

u 24,1 % pa cientů spontánně bez aplikace 

specifi cké léčby, 46,2 % u pa cientů léčených 

znaků je spojena s vyšší šancí na dosažení so-

běstačnosti pa cienta po třech měsících a sní-

žení mortality, přičemž s prodloužením doby 

do rekanalizace tepny tato šance klesá [4].

Dia gnostika
V dia gnosticko-terapeutickém algoritmu 

u pa cientů s akutně vzniklou CMP hraje hlavní 

roli rychlost. Velký podíl na včasném „přesunu“ 

pa cienta s CMP do zdravotnického zařízení má 

laická veřejnost, kde je důležité rozeznání pěti 

náhlých varovných příznaků (náhlá slabost kon-

četin, náhlá porucha řeči, náhlá ztráta zraku, 

náhlá porucha rovnováhy a náhlá velká bolest 

hlavy). Stejně tak kampaň FAST (Face Arm 

Speech Time) vede k jednoduchému návodu, 

jak zacházet s nemocnými s akutní CMP. Pro 

stanovení dia gnózy iCMP a vyloučení jiných 

příčin akutní neurologické symp tomatologie 

je nutné urgentní zobrazení mozku. Včasná 

dia gnostika je nezbytným předpokladem 

úspěšné terapie. K základním zobrazovacím 

metodám patří počítačová tomografie (com-

puted tomography –  CT) mozku. Nativní (ne-

kontrastní) CT mozku je nezbytné pro vylou-

čení intrakraniálního krvácení, případně dalších 

patologií (tumor, absces) [5]. Z nativního vy-

šetření lze taktéž někdy dia gnostikovat hyper-

denzní změny v oblasti průběhu střední moz-

kové tepny (dense artery sign) a především 

hodnotit ASPECT score (Alberta Score Program 

Early CT Score) [6]. K zobrazení uzávěru, stenózy 

či jiné patologie krčních a mozkových tepen je 

také využíváno ultrazvukové vyšetření. K zobra-

zení intra- i extrakraniálního cévního řečiště je 

využívána CT angiografie a k hodnocení moz-

kové perfuze se využívá CT perfuzní vyšetření 

mozku, které díky detekci průtoku kontrastní 

látky mozkem umožňuje kvantitativní hodno-

cení mozkové perfuze pomocí několika para-

metrů: cerebral blood fl ow (CBF), cerebral blood 

volume (CBV), mean transit time (MTT) a time-

-to-peak (TTP), a to ve formě barevných map. 

Tyto mapy umožňují odlišit zónu ischemického 

polostínu (penumbra) od jádra infarktu, kde je 

již přítomna nekróza.

Magnetická rezonance (MR) je na rozdíl 

od CT schopná zobrazit pomocí difuzí váže-

ných obrazů (DWI) velmi časné ischemické 

změny mozkové tkáně, a to již několik minut 

po vzniku mozkové ischemie. Na základě vý-

sledků zobrazovacích modalit, zhodnocení kli-

nického stavu pa cienta NIHSS (National Insti-

tute of Health Stroke Scale), bio chemických 

a hematologických vyšetření (především hla-

dina glukózy) je indikována digitální subtrakční 

angiografie (DSA) s následnou mechanickou 

rekanalizací [7].

Léčba iCMP
V současné době je standardní léčbou akutní 

iCMP intravenózní trombolýza (IVT) do 4,5 hod 

Obr. 1. Šestačtyřicetiletá pacientka s akutně vzniklou poruchou 
řeči a hybností levostranných končetin (12.00 hod), vstupně NIHSS 
13 b., dle CTA uzávěr M1 ACM l.dx. DSA prokazuje uzávěr v úseku 
M1 ACM l.dx. s chabým plněním periferie ACM přes kolaterály.

Obr. 2. Kontrolní angiografi e periferních větví ACM po průchodu 
mikrokatetrem přes uzávěr v úseku M1.
ACM – a. cerebri media, DSA – distální subtrakční angiografi e, 

CTA – CT angiografi e, NIHSS – National Institute of Health Stroke Scale

proLékaře.cz | 22.10.2025



153

Endovaskulární léčba ischemické cévní mozkové příhody

Kardiol Rev Int Med 2016; 18(3): 151– 156

V posledních letech získaly dominantní 

postavení v léčbě iCMP tzv. stent-retrievery. 

Jde většinou o samoexpandibilní stenty fi -

xované k vodiči, které umožňují po umístění 

a rozvinutí stentu v místě uzávěru dočasný 

intrakraniální bypass vedoucí k okamžitému 

obnovení toku přes místo uzávěru tepny. Při 

rozvinutí stentu v místě uzávěru dojde po ně-

kolika minutách (2– 5 min) k protlačení embolu 

(trombu) do lumen stentu a následně k jeho 

vytažení z tepny pomocí 6– 8F (French) vodi-

cího pracovního katetru, na jehož konci je ba-

lonek. Tento balonek slouží ke krátkodobému 

zastavení toku v tepně při stahování stentu 

s embolem, čímž se snižuje riziko reemboli-

zace z embolu. Během extrakce stent-retrie-

veru a insufl ace obturačního balonku je zá-

roveň aspirována krev s možnými fragmenty 

embolu či trombu [19].

Mezi nejčastěji používané stent-retrievery 

v Evropě patří bezesporu Solitaire™ Stent 

(Ev3, Irvine, CA, USA). Solitaire™ AB Stent je 

zaváděn přes 0,021“ nebo 0,027“ mikrokatetr 

a je dostupný v několika velikostech –  průměr 

3– 6 mm. Unikátnost stentu Solitaire™ je v jeho 

dvojí funkci –  jednak může fungovat jako do-

časný intrakraniální bypass k okamžitému ob-

novení toku přes místo uzávěru tepny a ná-

sledně jej lze využít k vytažení trombembolu 

z tepny (obr. 3–5). Ve druhém případě, pokud 

není možno trombembolus stáhnout, lze stent 

extrakčních zařízení je založena na principu za-

chycení a vytažení embolu z tepny, případně 

aspirace embolu nebo jeho fragmentace.

Zařízení, které získalo v USA jako první cer-

tifi kát k extrakci embolů z intrakraniálních 

tepen, bylo v roce 2004 spirálovité zařízení 

MERCI Retriever® (Concentric Medical, Moun-

tain View, CA, USA), jež prokázalo pozitivní kli-

nický efekt ve studiích MERCI I, II (Mechanical 

Embolus Removal in Cerebral Ischemia I, II) 

a Multi MERCI [14,15]. Dalším zařízením ur-

čeným k otevření uzavřené mozkové tepny 

je systém Penumbra System® (Penumbra Inc., 

Alameda, CA, USA). Tento systém je založen 

na kontinuální aspiraci trombembolu z moz-

kové tepny. Skládá se z reperfuzního mikro-

katetru, který je napojen na aspirační pumpu 

vytvářející sací tlak okolo 50 mm Hg. Kromě 

sání se zde uplatňuje také speciální vodič 

(tzv. separátor) sloužící k rozmělnění trombu 

či embolu. Podobně jako ve studiích s MERCI 

Retrieverem byl i zde výsledný klinický stav 

pa cientů s úspěšnou rekanalizací mozkové 

tepny signifi kantně lepší [16,17]. EkoSonicTM 

Endovascular System (EKOS Corporation, Bo-

thell, WA, USA) je další zařízení dříve užívané ke 

zprůchodnění uzávěru mozkové tepny. Princip 

metody spočíval v kombinaci ultrazvukového 

mechanického vlnění potencující lokální fi bri-

nolýzu v trombu či embolu přes zavedený spe-

ciální mikrokatetr v místě uzávěru tepny [18].

IVT, 63,2 % u pa cientů léčených IAT, 67,5 % 

u pa cientů léčených kombinací IVT-IAT, avšak 

až 83,6 % u pa cientů léčených mechanickými 

metodami [4]. Endovaskulární léčba akutní 

iCMP bývá prováděna většinou v analgosedaci. 

Použití celkové anestezie by mělo být vždy 

pečlivě posouzeno s přihlédnutím k možným 

nežádoucím účinkům, které zvyšují riziko 

mortality a komplikací po výkonu. V celkové 

anestezii by měli být intervenováni pa cienti 

nespolupracující, pa cienti se zhoršeným 

stavem vědomí (Glasgow Coma Score – 

GCS < 8), pa cienti s respirační insufi ciencí 

a u těžkých ischemií ve vertebrobazilárním 

povodí.

Mechanická trombektomie
Jednou z možností extrakce intrakraniálně ulo-

žených embolů je využití mikrolasa na vytaho-

vání cizích těles [13]. Od roku 2015 je kombi-

novaná systémová trombolýza s mechanickou 

trombektomií (MT) léčbou volby uzávěru vel-

kých mozkových tepen do prvních 4,5 hod 

od vzniku klinických příznaků a samotná MT 

s použitím stent-retrieverů je standardní te-

rapií akutního symp tomatického uzávěru moz-

kové tepny do 6 hod od vzniku iCMP (obr. 1, 2). 

V současné době je na trhu velké množství en-

dovaskulárních extrakčních trombembolic-

kých zařízení používaných k rekanalizaci uzá-

věru mozkových tepen. Většina používaných 

Obr. 3. Rozvinutý stent-retriever Solitaire AB 6 × 20 mm v místě 
uzávěru M1 úseku ACM l.dx. po dobu 5 min.
ACM – a. cerebri media, DSA – distální subtrakční angiografi e, 

CTA – CT angiografi e, NIHSS – National Institute of Health Stroke Scale

Obr. 4. Kontrolní DSA po extrakci embolu se zprůchodněním tepny 
a rychlým tokem do periferie ACM l.dx. – TICI 3. Pacientka po apli-
kaci trombolýzy i.v. (celkově 62 mg Actilyse) a zprůchodněním tepny 
za 2,5 hod od vzniku potíží. 4. den při propuštění NIHSS 0 b, mRS 5.
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Solitaire™ odpoutat a ponechat v místě uzá-

věru podobně jako jiné stenty. Úspěšnost re-

kanalizace pomocí stentu Solitaire™ se po-

hybuje dle publikovaných studií v rozmezí 

89– 100 % [20– 22].

Z dalších stent-retrieverů je hojně použí-

vaný Trevo Pro® (Concentric Medical, Moun-

tain View, CA, USA). Trevo System® je dodáván 

ve velikostech 4– 6 mm a je zaváděn mikroka-

tetrem o vnitřním průměru 0,021“. Samotné 

zavedení a extrakce trombembolu jsou pro-

váděny podobně jako u stentu Solitaire™. Bez-

pečnost a účinnost tohoto systému stejně 

jako stentu Solitaire™ byly testovány v ran-

domizovaných klinických studiích TREVO 2 

Clinical Trial (TREVO versus MERCI retrievers 

for thrombectomy REvascularization of large 

Vessel Occlusions) [23] a SWIFT (Solitaire With 

the Intention For thrombectomy) [24] srov-

návajících tyto stent-retrievery s MERCI re-

trieverem, kde oba stent-retrievery proká-

zaly významně vyšší technickou úspěšnost 

a lepší klinické výsledky při použití těchto 

stentů u pa cientů s akutní iCMP než při pou-

žití MERCI retrieveru. Mezi další používané 

stent-retrievery používané v endovaskulární 

léčbě iCMP patří Catch Device® (Balt Extru-

sion, Montmorency, Francie), což je malý niti-

nolový košík velikosti 4 mm. Zavádí se přes mi-

krokatetr s vnitřním průměrem 0,024“. Košiček 

je zaveden za trombus, pak se otevře a celý 

systém i s trombem je stažen přes 6F vodicí 

katetr. Dle retrospektivní studie se 40 pa cienty 

s akutní iCMP bylo dosaženo rekanalizace TIMI 

2– 3 (Thrombolysis In Myocardial Ischemia) 

v 65 % případů. Subarachnoidální hemo-

raghie (SICH) se vyskytla u 18 % pa cientů. 

Soběstačnosti po třech měsících (modifi ko-

vané Rankonovo skóre (mRS) ≤ 2) dosáhlo 

39 % pa cientů. Soběstačnost (56,5 vs. 7,7 % 

pa cientů) i mortalita (30,0 vs. 61,5 % pa cientů) 

byly signifi kantně lepší u pa cientů s úspěšnou 

rekanalizací [25].

Mezi nepříliš frekventovaná extrakční za-

řízení v endovaskulární léčbě iCMP patřily 

systémy BONNET Intracranial Flow Restora-

tion Device® (Phenox GmbH, Bochum, Ně-

mecko), což je nitinolový samoexpandabilní 

výplet s polyamidovými fi lamenty, sloužící 

k extrakci embolu či trombu, dodáván ve ve-

likosti 5 × 35 mm a pro tepny o rozměrech 

1– 3 mm byl používán k vytažení embolu spe-

ciální systém podobný kartáčku s nylono-

vými vlákny –  Phenox Clot Retriever® (Phenox 

GmbH, Bochum, Německo). Tyto dvě ex-

trakční zařízení byly nahrazeny dnes hojně 

užívaným extrakčním zařízením pREset Throm-

bectomy Device (Phenox GmbH, Bochum, 

Německo). pREset je laserově vyřezávaný, sa-

moexpandibilní nitinolový systém velikosti 

4 × 20 a 6 × 30 mm za použití mikrokatetru 

o průměru 0,021“ pro proximální okluze ar-

teria cerebri media (ACM) a T uzávěr vniřní 

karotidy. Modifi kovaná verze pREset LITE je 

dodávána ve velikostech 3 × 20 a 4 × 20 mm, 

je kompatibilní s mikrokatetry o prů-

měru 0,0165" a určena pro menší průměry 

tepen [26].

Z dalších stent-retrieverů používaných 

k endovaskulární mechanické embolektomii 

u pa cientů léčených pro iCMP je třeba zmínit 

Revive (Codman), MindFrame (MindFrame 

Inc.), ReStore (Reverse Medical), ERIC Retrieval 

Device (Microvention).

V roce 2013 byly publikovány výsledky tří 

randomizovaných studií (IMS III, SYNTHESIS 

a MR RESCUE), které srovnávaly mechanickou 

endovaskulární léčbu uzávěru mozkové tepny 

s IVT [27– 29]. I přesto, že primární výsledky ne-

prokázaly superioritu endovaskulární léčby, 

sekundární analýzy ukázaly mnohem lepší kli-

nický efekt pro pa cienty léčené endovasku-

lárně včas v porovnání se samotnou IVT. Zcela 

nový pohled na superioritu endovaskulární 

léčby v léčbě iCMP v přední mozkové cirku-

laci přinesly výsledky pěti randomizovaných 

studií v roce 2015.

V nizozemské studii MR CLEAN (Multicentric 

Randomized Clinical Trial of Endovascular 

Treatment for Acute Ischemic Stroke in Ne-

therlands) [30] bylo 500 pa cientů rozděleno 

do dvou skupin. V první skupině byla použita 

intraarteriální léčba (vč. intraarteriální trom-

bolýzy či mechanické extrakce embolu do 

6 hod od začátku příznaků) a běžná léčba (vč. 

IVTL). V kontrolní skupině byla použita běžná 

léčba (vč. IVTL). Ve skupině 233 nemocných 

randomizovaných pro endovaskulárni léčbu 

byla tato použita v 84,1 %. Mechanická em-

bolektomie pomocí stent-retrieverů byla pou-

žita v 81,7 %. Výborné rekanalizace (TICI 2b 

a 3) bylo dosaženo v 58,7 % ve skupině ne-

mocných léčených endovaskulárně. Výsledky 

studie hodnocené po 90 dnech od léčby pro-

kázaly vyšší soběstačnost nemocných (mRS 

0– 2) ve skupině endovaskulárně léčených 

(32,6 %) v porovnání s 19,1 % pa cientů léče-

ných běžnou léčbou. Mezi skupinami nebyl 

rozdíl v mortalitě či v četnosti symp tomatické 

intracerebrální hemoragie.

Australská studie EXTEND-IA (EXtending 

the time for Thrombolysis in Emergency Neu-

rological Defi cits with Intra-Arterial therapy) 

sledovala, zda pokročilý zobrazovací protokol, 

použití stent-retrieveru a včasná intervence 

zlepší klinické výsledky. Výsledkem studie bylo 

časné zlepšení (o více než 8 bodů NIHSS) ve 

třech dnech u 80 % pa cientů léčených en-

dovaskulárně v porovnání s kontrolní sku-

pinou (37 %) léčenou standardními farma-

kologickými postupy [31]. Do studie ESCAPE 

(Endovascular treatment for Small Core and 

Anterior Circulation Proximal occlusion with 

Emphasis on minimizing CT to recanalization 

times) bylo zařazeno 316 nemocných s ukon-

čením dalšího náboru pa cientů pro jedno-

značně lepší klinický výsledek endovaskulární 

léčby v porovnání s kontrolní skupinou, kde 

slušného klinického výsledku mRS 0– 2 bylo 

dosaženo u 53 % pa cientů léčených trombek-

tomií v porovnání s 29,3 % pa cientů v kontrolní 

skupině [32].

Obr. 5. Fotografi e stent-retrieveru s embolem po vytažení z M1 úseku ACM l.dx.
ACM – a. cerebri media
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Podobného výsledku bylo dosaženo v další 

studii SWIFT PRIME (Solitaire With the Intention 

For Thrombectomy as PRIMary treatment for 

acute ischemic strokE), která byla zastavena 

po náboru 196 pa cientů, taktéž rozdělených 

do dvou skupin. Výsledkem této studie bylo 

dosažení mRS 0– 2 po 90 dnech od výkonu 

u 60,2 % pa cientů léčených endovaskulárně 

v porovnání s 35,5 % nemocných léčených 

v kontrolní skupině [33].

Studie REVASCAT (Randomized trial of Re-

vascularization With Solitaire FR Device Versus 

Best Medical Therapy in the Treatment of 

Acute Stroke Due to Anterior Circulation Large 

Vessel Occlusion Presenting Within 8 Hours of 

Symp tom Onset) randomizovala 206 pa cientů 

s iCMP rozdělených do dvou skupin, kde vý-

sledkem bylo dosažení fyzické soběstačnosti 

(mRS 0– 2) po 90 dnech od výkonu v poměru 

43,7 % vs. 28,2 % ve prospěch endovaskulární 

léčby [34].

V porovnání se studiemi z roku 2013 využí-

vajícími první generaci mechanických trombe-

ktomických zařízení (IMS III, SYNTHESIS a MR 

RESCUE) prokázalo pět randomizovaných kli-

nických studií z roku 2015 (MR CLEAN, EX-

TEND-IA, ESCAPE, SWIFT PRIME a REVASCAT) 

jednoznačně superioritu endovaskulární léčby 

iCMP v porovnání s intravenózní trombolýzou 

za použití rekombinantního tkáňového akti-

vátoru plazminogenu bez signifi kantně zvý-

šené četnosti mortality či intracerebrální he-

moragie [35]. Výsledky metaanalýzy těchto 

studií ukazují zlepšení funkčních výsledků 

a dosažení vyšší míry funkční nezávislosti po 

90 dnech u pa cientů léčených endovaskulární 

terapií s převažujícím využitím druhé generace 

mechanických trombektomických zařízení 

v porovnání se systémovou trombolytickou 

terapií. 

Ve vertebrobazilárním povodí je neléčený, 

akutní uzávěr spojen s téměř 100% morta-

litou [3]. Intravenózní trombolýza je tedy 

i v zadním povodí standardní léčbou iCMP 

a včasná rekanalizace zde hraje zásadní roli 

v ovlivnění morbidity a mortality pa cienta. 

I proto je zde jednoznačně doporučována en-

dovaskulární rekanalizace uzávěru, i když dle 

metaanalýzy 45 klinických studií při iCMP v ba-

zilárním povodí bylo zjištěno, že k prevenci 

jedné smrti a funkční soběstačnosti pa cienta 

je nutno léčit tři nemocné s touto život ohro-

žující dia gnózou [36].

Další možností rekanalizace uzávěru mozko-

vých tepen je technika přímé aspirace trombu 

či embolu. Ve studii ADAPT (A Direct Aspira-

tion, First Pass Technique) bylo porovnáváno 

243 pa cientů, z nichž 124 bylo léčeno aspirací 

a 119 pa cientů ME pomocí stent-retrieveru So-

litaire FR. NIHSS skóre bylo u obou skupin po-

dobné, podobná byla i doba od punkce do 

rekanalizace. Technika přímé aspirace měla 

v porovnání s MT vyšší úspěšnost rekanali-

zace 82,3 vs. 68,9 % za srovnatelného počtu 

komplikací [37].

Závěr
Od roku 2015 je kombinovaná systémová 

trombolýza a v co nejkratším čase prováděná 

MT, event. kombinovaná s lokální intraarteriální 

aplikací trombolytika, léčbou volby uzávěru 

velkých mozkových tepen v předním i zadním 

povodí do prvních 4,5 hod od vzniku klinic-

kých příznaků. Tato kombinace spojuje výhody 

všech metod a zvyšuje šanci na rychlé dosa-

žení rekanalizace. Z faktorů ovlivňujících kli-

nický výsledek u pa cientů s iCMP (v době zahá-

jení terapie NIHSS skóre, věk, lokalizace a délka 

uzávěru tepny, přítomnost kolaterál) hraje nej-

významnější roli především čas od vzniku pří-

znaků do rekanalizace a dosažení vlastní re-

kanalizace. Z technického hlediska tedy vede 

k nejefektivnějšímu zlepšení rekanalizačního 

času a počtu dosažených rekanalizací pou-

žití MT v kombinaci s iniciální intravenózní 

trombolýzou.

Heslo „Čas je mozek“ je tedy klíčem k včasné 

rekanalizaci akutního symp tomatického uzá-

věru mozkové tepny, které významně zvyšuje 

šanci na dobrý klinický výsledek a zotavení 

pa cientů po prodělané iCMP.
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