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SOUHRN ABSTRAKTU

reakci, provedeni testu s negativni kontrolou eliminuje mozné nespecifické reakce, pouziti aglutinacni techniky
zkracuje dobu provedeni testu. Z ekonomického hlediska je test i pfes vyssi cenu monoklonalnich diagnostik
vyhodnéjsi, protoze pouziva standardni mikrotitracni desky a diluent a test pracuje s pouze 10 pl diagnostika.
Zavér: Rutinni vySetfovani antigenti dalSich krevné skupinovych systémi pomoci monoklondlnich sér typu
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IgM automatizovanou metodou pfindsi fadu vyhod a lze je doporucit.

(Ne)doresené kazuistiky aneb jaké vysledky komu dluzime. Pomohou

nam nové metody?

Kréalova, J., Pisacka, M.
Oddéleni imunohematologie, Ustav hematologie a krevni transfuze, Praha

Uvod: ReSeni diskrepantnich a nejasnych nalezil pfi sérologickém vySetfeni krevni skupiny a dalsich erytrocy-
tovych antigen@ pomoci metod zaloZenych na PCR.

Material a metodika: Aglutinac¢ni techniky, PCR-SSP, sekvenac¢ni analyza.

vysledKky: Jednotlivé kazuistiky.

Zavér: Zavedeni dalsich genotypovacich metod umoznilo dofeseni nékterych komplikovanych nalez i bez nut-
nosti odesilat vzorky do zahrani¢nich laboratofi. Zdraznéni vyznamu spravné interpretace vysledk{ genotypu
v kombinaci se sérologickymi nalezy.

Externi kontrola vimunohematologii 2020: cykly SEKK I1H1/2020,
IH2/2020,1H3/2020 A PAT1/2020

Pisacka M.!, Kralova M.!, Budina M.?
"Ustav hematologie a krevni transfuze Praha
2SEKK Pardubice

Uvod: Externi kontrola piedstavuje dfileZitou soucast zajisténi kvality laboratorni prace. Vimunohematologii
jsou v CR a SR nejvice vyuzivany cykly EHK (externiho hodnoceni kvality) zajiStované spole¢nosti SEKK s.r.0.,
garantované Spole¢nosti pro transfuzni 1ékafstvi a supervizované Referencni laboratoii pro imunohematolo-
gii v UHKT Praha. Vzorky jsou vyrabény v UHKT a v FTO Hradec Kralové. V roce 2020 probéhly cykly IH1/2020
a IH2/2020 a PAT1/2020 a po uzavérce abstrakt cyklus IH3/2020.

Cil: Prezentace vysledki cykli EHK v imunohematologii v roce 2020; upozornéni na novinky a ¢astéji se vysky-
tujici chyby.

Vysledky: VSechny informace véetné komentafi a statistik jsou pfistupné na adrese www.sekk.cz.

Zavér: V cyklech IH je dlouhodobé vysoka tispésnost, zejména v rutinné vysetfovanych zkouskach (ABO RhD,
screening protilatek, identifikace, zkouska kompatibility). Problémy byvaji pfi zafazeni slabych a variantnich
RhD antigenti a pfi slabych protilatkach (ev. pfi protilatkach reagujicich jen v nékterych testech). Novéjsi cykly
PAT piedstavuji novinku nejen v CR, ale i v ramci Evropy. Tyto cykly slouzi k posuzovani kvality vySetfeni vzorki
s pozitivitou pfimého antiglobulinového testu. Vysledky jsou uspokojivé s ojedinélymi problémy.
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